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Fragestellung: Welche Druckkonstanz besitzen 
marktübliche CPAP/APAP-Geräte?

Erstdiagnose Polysomnographie
Entscheidung PAP-

Beatmung

Geräteauswahl 
+ 

Anpassung

Hausarzt Schlaflabor

Qualität 

?

Auswahl des geeignetsten 
Beatmungsgeräts nahezu 

unmöglich

Keine Testhard- und 
Software für 

Beatmungsregler

keine normierten  
Bewertungskriterien 

(Kennzahlen)

Keine 
standardisierten und 

reproduzierbare Tests

Bewertung/Auswahl von CPAP/APAP-Geräten

Behandlung der Obstruktiven Schlafapnoe



Patienten und Methoden I

Hardware

Aktiver Lungen- und Obstruktionssimulator ALOSI

Simulation:

- Beliebige Atemanregungen, Resistance, Compliance, 

Frequenz, E/I  

- Gesunde und krankhafte Atmung

Beispiele:

- Obstruktive, gemischte und zentrale Schlafapnoen,

Hypyopnoen

- Cheyne-Stokes-Atmung

- Schnarchen und Leckagen (in Umsetzung)

Lungen- und Obstruktionssimulation

p    Pressure

R   Resistance

C   Compliance

Regeleigenschaften von Beatmungsassistenten analysierbar

Lunge
OE (Obstruktives 

Element)



Patienten und Methoden II

Einführung statischer Kennzahlen

pIst = 3 mbar

pSoll = 4 mbar
G= 0,75

æpIst = 0,9 mbar

æp~ Soll = 0,3 mbar K= 3

Bezeichnung Druckgenauigkeit Druckstabilität

Definition

Sollwert

Beispiel

Auswirkungen 

bei 

Abweichung

- Lufthunger 

- schwierige Umversorgung

- keine Vergleichbarkeit verschiedener

Geräte 

- Antizyklische Druckversorgung                                   

- erhöhte Atemarbeit                          

- Förderung von frühen Obstruktionen



Patienten und Methoden III

üBestimmung von G und K bei 10 CPAP-Geräten

üSollwerte: pSoll= 10 bar,  æp~ Soll = 0,3 mbar

üAtemparameter: 12, 16 Atemzüge/min; 500, 1000 ml/Atemzug

üMessdauer: jeweils 60 Sekunden im eingeschwungenen Zustand 

üUntersuchte CPAP-Geräte

üGerätevergleich

üBreas Sleep 20+

üFLO Medizintechnik FLOxPAP

üFisher & Paykel SleepStyle600

üHoffrichter Trend 210

ükaerys kxs Constant Active Ramp

üResMed Elite II S8 

ürumeditec RGN4

üWeinmann SOMNOcomfort 2

üHeinen + Löwenstein Somnia 2 C-FLEX 404M

ütyco/Healthcare/Puritan Bennett GoodKnight 420S

Gruppenbester

besser als Durchschnitt

schlechter als Durchschnitt

Gruppenschlechtester



Ergebnisse I

12 Atemzüge/min

500 ml Atemzugvolumen

G = 1,02 

K = 1,64

G = 1,01 

K = 2,28

G = 0,99 

K = 4,58

FLO Medizintechnik FLOxPAP

Weinmann SOMNOcomfort 2

Breas Sleep 20+



Ergebnisse II

12 Atemzüge/min

1000 ml Atemzugvolumen

G = 0,98 

K = 3,25

G = 0,96 

K = 5,59

G = 0,95 

K = 11,04

ResMed Elite II S8

Heinen + Löwenstein Somnia 2 C-FLEX 404M

Fisher & Paykel SleepStyle600



Ergebnisse III

16 Atemzüge/min

500 ml Atemzugvolumen

G = 1,13 

K = 2,82

G = 0,96 

K = 5,03

G = 0,99 

K = 6,45

FLO Medizintechnik FLOxPAP

Fisher & Paykel SleepStyle600

Breas Sleep 20+


